kostenloser Download von www.raupenhaus.de 



60/lbT/flE/IEH. 






0MHXP0HH3AUMfl 

SWCHH0HISIERUN6 



^/IHTE/lbHDCTb 

bpemh/jie/i. 



Bb/XDfl 

AUSGAN8 

rj 




CkeMa npHimanKajTbHaa ajieKTpHHecKasi ociimuorpa^a 
§ 1-55 (jihct 2 ): 
f - Ha jihct I; KT - kohtpojtbhhb tohkh 
^To^dHpaBTOH irpn peryjinpoBKe. 

~E 

jf^ektrisches Prinzipschaltbild des Oszillographen C1-55 
(iBlatt 2): I - auf Blatt 1 ; KT - Kontrollpunkte 
p? Werden bei der Regelung gewahlt. 
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Phc. I. IlepeflHiiH naHeJiL rrpudopa (Ban c3a£H) 
FF 2. 089. 025 +1 ^ ® 




7.089. 028 s 

Phc. 5. Ban Ha cpejmcro CTemcy (pacnojroxeHae ycTaHOBOHHMx 
sjieMeHTOB h nenaTHux wiar) 
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Phc. 6. Cxewa pacnojroseHaa ycTaHOBOHHEX cjieiaeHTOB h ne- 
naTHHX ruiaT (Ban cdoicy) 



Phc. 2. 3ajnpHH naHejrB npatfopa (pacnanoseHae ycTaHOBOHHHx 
cjiSMeHTOB h nenaTHHx ruaT): 3flT - 3jieKTpoHHo-jiyHeBa?i TpyCiaa 





























Pbc. II. CxeMa pacncwioxeH&H BJieMeHTOB Ha miaTe 2.089.023: Phc. 12. Cxewa pacnojioKeHHH BJieMeHTOB Ha miaTe 2.089.023 

I - MecTo jyui MapKHpoBKH ; B - (5a3a; 3 - SMHTTep; K - KcuuieKTop (bh# co ctopohh neHaraoro MOHTasa) 























Phc. 15. CxeMa pacnojioKeHHH ajieMeHTOB Ha miaTe 2.089.025 



Pho. 16. CxeMa pacnojioseHiLH ajieMeHTOB Ha iuiaTe 2.089.025 



(rbh no ctodohh neHaraoro MOHtaxa) 











Phc. 17. CxeMa pacnojioxeHHH aaeMeHTOB Ha miaTe 2.089.026 



Phc. 18. CxeMa pacnojioxeHHfl: BJieMeHTOB Ha miaTe 2.089.026 (bh# co ctopohh neaaTHoro MOHTaxa) 




Phc. 19. CxeMa pacnojioseHHfl ej»MeHTOB Ha miaTe 2.089.027 



Phc. 20. CxeMa pacnojioxeHHH BJieMeHTOB Ha miaTe 2.089.027 (bhji co ctopohh neHaraoro MOHTaxa) 




Phc. 21. CxeMa pacnojioxeHHH ajieMeHTOB Ha miaTe 2.089.028 



Phc. 22. CxeMa pacnojioxeHHH BJieMeHTOB Ha miaTe 2.089.028 (bhe co ctopohh neaaTHoro MOHTasa) 

























































